
  

  

  

   

      

   

    

   

   

 

   

 

    

 

    

    

  

    

      

   

  

   

  

   

 

   

  

  

     

     

  

   

    

Báo cáo các Xét nghiệm Bâo tử  Không Đạt Yêu cầu  

Khi nâo Nên Thực hiện Xét nghiệm Bâo tử 

Phải thực hiện xét nghiệm bâo tử sinh học: 

•	 Ít nhất 2 tuần một lần. Biện pháp tốt nhất lâ kiểm tra máy tiệt trùng mỗi ngây. 

•	 Đối với các l{ thiết bị dùng để cấy ghép được sử dụng trong thủ thuật chỉnh sửa thãn 
thể. Phải giữ lại l{ thiết bị cho đến khi cy kết quả. 

•	 Sau hai lần xét nghiệm cy chỉ báo nhạy cảm với nhiệt độ kh{ng đạt yêu cầu. 

Kết quả Xét nghiệm Bâo tử 

•	 Kết quả xét nghiệm bâo tử đạt yêu cầu (ãm tính) cy nghĩa lâ máy tiệt trùng đang hoạt 
động bînh thường. 

•	 Kết quả xét nghiệm bâo tử kh{ng đạt yêu cầu (dương tính) cy nghĩa lâ máy tiệt trùng 
đang hoạt động kh{ng bînh thường. 

•	 Lưu giữ các bản kết quả xét nghiệm bâo tử trong ba năm, trong đy lưu trong tối thiểu 
một năm (365 ngây) tại cơ sở. 

**Phải đến SAU KHI bạn nhận được kết quả xét nghiệm bâo tử đạt yêu cầu (ãm tính) thî 

mới được sử dụng các vật dụng hoặc dụng cụ đã được tiệt trùng** 

Phải Tiến hânh Ba Xét nghiệm Bâo tử Liên tiếp nếu 

•	 Máy tiệt trùng cy kết quả xét nghiệm bâo tử kh{ng đạt yêu cầu. 

•	 Cy các sự cố cơ học như nhiệt độ hoặc thời gian kh{ng chính xác. 

•	 Một máy hấp mới được sử dụng. 

•	 Máy hấp đã được sửa chữa. 

•	 Doanh nghiệp chuyển đến địa điểm cố định mới. 

•	 Sau khi mất điện hoặc xảy ra trường hợp khẩn cấp như hỏa hoạn, lũ lụt. 
Kh{ng được sử dụng máy tiệt trùng cho đến khi nhận được kết quả xét nghiệm vâ tất cả 

đều đạt yêu cầu (ãm tính) 

Kết quả Xét nghiệm Bâo tử Dương tính 

Nếu máy tiệt trùng kh{ng đạt yêu cầu (xét nghiệm bâo tử cy kết quả dương tính), hãy ngừng 

sử dụng máy tiệt trùng ngay lập tức. 

•	 Kh{ng sử dụng các vật dụng từ l{ cy kết quả kh{ng đạt yêu cầu. 

•	 Kh{ng sử dụng các vật dụng được xử lý sau xét nghiệm bâo tử cy kết quả đạt lần 
gần nhất. 

•	 Sử dụng các sản phẩm đã mua, đyng gyi sẵn vâ v{ trùng. 

•	 Liên lạc với Cơ quan Y tế C{ng cộng Toronto. 



 

    

  

 

   

  

 

 

 

   

     

   

     

 

  

   

Báo cáo Tất cả các Xét nghiệm Bâo tử có Kết quả Không Đạt Yêu cầu (Dương tính) cho 

Chương trînh BodySafe, Cơ quan Y tế Công cộng Toronto 

Qua điện thoại 

Thứ Hai đến Thứ Sáu  

8:30 sáng –  4:30 chiều  

Điện thoại: 416-338-BODY(2639) 

Ngoâi Giờ  lâm việc, Cuối tuần vâ Ngây lễ  theo Luật định  

Điện thoại: 3-1-1 

Điện thoại: 416-392-2489 (Ngoâi  Toronto)  

Qua email 

BodySafe@toronto.ca 

Nếu báo cáo qua email, hãy bao gồm những th{ng tin sau. Nếu báo cáo qua điện thoại, hãy 

chuẩn bị sẵn những th{ng tin nây khi bạn gọi: 

•	 Ngây cy kết quả xét nghiệm bâo tử đạt yêu cầu gần nhất

•	 Tên vâ số điện thoại của bạn

•	 Tên của Thanh tra viên Cơ quan Y tế C{ng cộng Toronto phụ trách cơ sở của
bạn, nếu cy.

Cy cãu hỏi/thắc mắc? Vui lzng liên lạc với BodySafe theo địa chỉ BodySafe@toronto.ca hoặc 

gọi số 416-338-BODY(2639). 

toronto.ca/health 416.338.7600

mailto:BodySafe@toronto.ca
mailto:BodySafe@toronto.ca
http://toronto.ca/health
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